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1  前言

近年来,由于酶免疫测定法( ELISA)具有选择

性好、灵敏度高和分析速度快等优点,在水、土壤和

固体废弃物等环境监测方面得到广泛的应用,现被

正式批准为法定分析方法。

2  原理

一般是利用试样特性结合生成两种抗原抗体,

即试样和具有相似化学物质的认记部位使酶标记

复合物发生竞争反应。在酶免疫测定法( ELISA)

的竞争反应时, 因对于各自存在量都按一定比例参

加反应,加入酶基质等会出现显色反应, 所以酶复

合物的结合量通过测定吸光度求出。在测定试样

少时,酶复合物结合的酶多,显色反应的颜色深,表

示吸光度值高, 相反,测定的试样多时, 反应液颜色

浅,说明吸光度值低。

3  步骤

( 1)向装有抗体的试管加入稀释液和试样;

( 2)加入酶复合液至平衡状态,放置一定时间;

( 3)用水或洗涤剂洗涤数次;

( 4)加入基质液和显色液,进行显色反应;

(5) 变成黄色时, 停止加液, 在波长 450 nm

处, 测定其吸光值。

4  计算

用标准的二口恶口英配制成不同浓度的溶液,在波

长 450nm 处, 测定吸光度。然后以浓度为横座标,

测定的吸光度为纵座标,绘制出标准曲线。将试样

于波长 450 nm 处, 测其吸光度, 从标准曲线上求

出相应的二口恶口英含量。

5  结语
二口恶口英试样的萃取必须用有吸湿性,几乎无色

无臭无毒的二甲亚矾( DMSO)等有机溶剂。在萃

取过程中,即使有一点残留的有机溶剂也会影响监

测结果的准确性, 必须去除干净。因此,急需开发

简单快速的萃取方法和样品的提纯方法。
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#简讯#

国家决定将环境监测经费纳入财政预算

2000 年 10 月国家财政部和国家环保总局联合下发/ 关于加强排污费征收使用管理的通知0 (财建[ 2000] 438 号) , 该文

件共有 8 条,其中的第 6 条对环境监测机构及人员经费等问题作了明确的规定: / 各级环境保护部门的行政机关、环境监理

机构、环境监测机构、环境科研机构和宣传教育机构的人员经费(包括基本工资、补助工资、职工福利费、住房公积金和社会

保障费等)、公用经费(包括公务费、设备购置费和业务费等) , 科研经费和专项经费, 要全额纳入各级财政的经费预算。各

级财政部门要结合本地区的实际情况,对环境保护部门正常工作运转所需经费予以必要保障。环境保护部门编制内的人

员经费开支标准按照当地财政部门的有关规定执行; 对环境保护部门开展环境监理和环境监测所需公用经费要给予重点

保障;环境科研经费和专项经费要根据环境科研和业务工作的需要和地方财力可能,按照轻重缓急排序安排。0
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